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Contrôle de la radioactivité de l'air
Balise de Valence (Drôme)

ALPHA BÊTA IODE LIMITE DE DÉTECTION
alpha, bêta, iode
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* : F/C = prélèvement de Filtre/Cartouche - Autres codes : cf. http://balises.criirad.org/aide.htm

Note : Un dysfonctionnement a concerné le système de 
prélèvement d'air de la balise entre le 1er et le 23 novembre.  Les 
données mesurées sur cette période ne sont pas exploitables 
mais sont publiées sur le graphe à titre purement indicatif. Le 
système est de nouveau opérationnel depuis le 23 novembre.


